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Ch 1 Vertical Input 



Warunta pcrnanj nap star, ah DC voltages measuring 

jak na rysunku til /i conditions as in Dig-IU/ii 
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m—Martcsa dabierane selected values 

xu — wartosa w nawiasach mterzone sa oo *raczenni ktnahj 2 
values in 3 rackets are measured after suttcnfnq on channel 

• —m ozone O o wrqczeniu mzwa larva z kanaka 1 
- measured after suirctuna on triggering from channel 1 





